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서 론
듀센형근이영양증(Duchenne muscular dystrophy, DMD)
과 베커형근이영양증(Becker muscular dystrophy, BMD)은
염색체 Xp21에 위치하는 DMD 유전자의 돌연변이가 성염색체
열성으로 유전되는 질환이다. DMD는 소아에서 발생되는 가장
흔한 근육질환으로 약 3,500명의 출생남아 중 1명의 비율로 발
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듀센형근이영양증 유전자의 결실 돌연변이 검출을 위한 Dual Priming
Oligonucleotide 다중 PCR법의 평가
Evaluation of Multiplex PCR Assay Using Dual Priming Oligonucleotide System for Detection
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Background : Exon deletions of Duchenne muscular dystrophy (DMD) gene account for most of
the alterations found in DMD and Becker muscular dystrophy (BMD). This study was to evaluate
the usefulness of dual priming oligonucleotide multiplex PCR (DPO PCR) in detection of exon dele-
tions of DMD gene. 
Methods : Thirty-seven DMD or BMD patients who had known exon deletions detected by conven-
tional multiplex PCR (conventional PCR) and nine control subjects were enrolled in this study. When
a discrepancy was shown between the results of conventional PCR and DPO PCR, the multiplex
ligation-dependent probe amplification (MLPA) technique was performed as a confirmation test.
Results : The same deletions previously identified by conventional PCR in 32 out of 37 subjects
were also detected by DPO PCR. For the five  subjects (13.5%) showing discrepant results between
the conventional PCR and DPO PCR, MLPA was performed and its results were found to correlate
better with those of DPO PCR. The discrepancies were due to false positive or false negative results
of the conventional PCR.
Conclusions : DPO PCR shows a high agreement of results with the conventional PCR and is con-
sidered an adequate method to be used as a primary genetic test for the diagnosis of DMD. Because
of an improved accuracy, especially for determining the boundaries of DMD gene deletions, DPO
PCR can be very useful as a supplement to the conventional PCR. (Korean J Lab Med 2008;28:386-91)
Key Words : DMD gene, Deletion, Multiplex PCR, Dual priming oligonucleotide PCR, Multiplex
ligation-dependent probe amplification 
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생하며, 이환된 환자는 30대 이전에 호흡부전이나 심부전으로
사망에 이르게 된다[1]. BMD는 DMD에 비해 상대적으로 경미
한질환으로40-50대의비교적늦은나이에발현되며임상경과
가 급격하지 않은 경우가 전형적이다[2].
DMD 유전자는 2.4 Mb, 79개의 엑손으로 구성되어 있는 커
다란 유전자로 골격근과 뇌에 발현되는 14 kb의 mRNA를 전사
한다[3, 4]. DMD 유전자의 산물인 dystrophin은 427 kDa 크
기의 근형질막 단백(sarcolemmal protein)으로 세포 외 바탕질
(extracellular matrix)과 세포골격물질(cytoplasmic cytos-
keleton) 사이의 결합에 관여한다[5, 6]. DMD 또는 BMD 환자
에서는 DMD 유전자 산물인 dystrophin이 결핍 또는 감소되어
있는 것이 특징이므로 근육 생검조직의 면역화학염색을 통해
dystrophin의 분포와 양을 검사하여 진단에 이용하게 된다. 그
러나 근생검을 시행하지 않고도 좀 더 신뢰성 있고 표현형 예측
이가능한진단법이요구됨에따라유전자돌연변이검사는DMD
및 BMD 진단에 필수적인 검사법이 되었다[2, 7, 8]. 
DMD 유전자 돌연변이의 가장 흔한 형태인 부분적 결실은
DMD와 BMD 환자의 약 60-70%에서 관찰되며[9, 10] 서던블
롯이 DMD 유전자 재조합을 탐색하는 가장 고식적인 방법으로
사용되어 왔다. 그러나 서던블롯은 시간과 노동력의 소모가 많
아 실제 임상 검사실에서는 다중 PCR (multiplex PCR, 이하
전통적인 다중 PCR)이 가장 널리 사용되어 오고 있다. 전통적
인 다중 PCR은 결실 빈도가 높은 hot spot을 동시에 증폭하여
돌연변이를 검출하는 방법으로 전체 결실의 약 90-98%를 검출
할 수 있는 빠르고 효과적인 방법으로 평가되고 있다[2, 11]. 국
내에서는 DMD 및 BMD 환자에서 전통적인 다중 PCR을 통해
약 50% 가량의 결실을 검출하였다는 보고가 있다[12].
본 연구에서는 DMD 유전자의 결실 돌연변이 검출을 위하여
개발된 dual priming oligonucleotide (DPO)법을 이용한 다중
PCR 키트를 평가하고자 하였다. DPO 다중 PCR은 5′쪽에 18-
25 뉴클레오티드, 3′쪽은 6-12 뉴클레오티드의 길이가 다른 시
발체를 이용하여 PCR 반응의 특이도를 향상시킬 수 있는 기술
로 보고된 바 있다[13]. 
저자들은 DPO 다중 PCR과 전통적인 다중 PCR 결과를 비교
하고 불일치 결과를 보이는 경우 79개 엑손에 대한 유전자 정량
분석이 가능한 multiplex ligation-dependent probe ampli-
fication (MLPA)법으로 확인하여[14] DMD 유전자 결실 돌연




본원에 내원한 DMD 또는 BMD 환자 중 전통적인 다중 PCR
에서결실 돌연변이가검출되었던37명의환자와9명의대조검
체를 대상으로 하였다. 대조 검체로는 MLPA 분석 결과 음성을
보였던 8명(남자 6명, 여자 2명)과 엑손 결실에 대한 여성 보인
자 1명을 사용하였다. 
2. 전통적인 다중 PCR법[2, 11, 15]
흔히 결실되는 18개 엑손(3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 43, 44,
45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60) 및프로모터부위를증폭하였다.
각 증폭부위에 대한 시발체는 각각 Abbs-5′-set (프로모터, 3,
4, 6, 8, 13, 19), Abbs-3′-set (43, 47, 50, 51, 52, 60), Cham-
berlain-set (12, 17, 44, 45, 48), Beggs-set (49)를 참고하였
다. PCR 혼합액은 PCR 완충액(50 mM KCl, 2.5 mM MgCl2,
10 mM Tris-HCl pH 8.3)에dNTP 각0.25 mM씩넣고geno-
mic DNA 2 μL, Taq DNA polymerase 1 unit (Perkin-Elmer,
Foster City, CA, USA)로 제조하였으며 GeneAmp PCR Sys-
tem 9700 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)을
이용하여 94°C에서 2분간 처리한 후 다음 반응(94°C에서 10초,
62°C에서 10초, 72°C에서 15초)을 40회 반복하고 72°C에서 5분
간 연장처리 하였다. PCR 증폭 산물은 전기영동을 통해 확인하
였다. 
3. DPO 다중 PCR
SeeGene의 DMD multiplex PCR kit (SeeGene, Seoul,
Korea)를 이용하여 사용 설명서에 따라 분석하였다. DPO 다중
PCR은18개엑손(3, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 60) 및 프로모터 부위를 증폭하였으며 다음과
같이 세 군으로 나누어 분석하였다. 1군은 엑손 8 (701 bp), Pm
(571 bp), 13 (424 bp), 12 (351 bp), 4 (261 bp), 3 (198 bp), 2군
은 44 (661 bp), 6 (559 bp), 45 (447 bp), 60 (351 bp), 43 (305
bp), 19 (215 bp), 3군은48 (716 bp), 52 (564 bp), 51 (470 bp),
50 (403 bp), 47 (325 bp), 17 (252 bp), 46 (198 bp)로증폭산물
의크기에따라각엑손을구분하여결과를판정하였다. PCR 혼
합액은2x master mix에각엑손군특이DPO 시발체와dT15-
ACP2 (SeeGene)을 이용하여 94°C에서 15분간 처리한 후 94°C
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에서 30초, 60°C에서 90초, 72°C에서 90초를 45회 반복하고
72℃에서 10분간 연장처리 하였다. PCR 증폭 산물은 전기영동
을 통해 확인하였다.
4. MLPA법
MLPA DMD test kit (MRC-Holland, Amsterdam, The
Netherlands)를 이용하였다. 20-500 ng의 DNA를 단일 가닥
으로만든후SALSA 프로브혼합물034 (DMD 엑손1-10, 21-
30, 41-50, 61-70), 035 (DMD 엑손 11-20, 31-40, 51-60,
71-79)와 하룻밤 동안 60°C에서 교잡하여 결합시켰다. 그 후
54°C에서15분간ligase를처리하였다. PCR 증폭은특이SALSA
FAM PCR 시발체를 이용하여 시행하였다. 증폭산물은 ABI
PRISM 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems)으로 분
석하였다. 
결 과
증폭된 유전자 부위 중 49번 엑손은 전통적인 다중 PCR에만,
46번 엑손은 DPO 다중 PCR에만 포함되어 있으며 나머지 엑손
부위는 동일하였다. 분석된 hot spot 부위의 차이를 고려하여
두 검사 결과를 비교하였더니 전통적인 다중 PCR 검사에서 결
실 돌연변이가 검출되었던 37증례 중 32예가 DPO 다중 PCR
과 일치하였다(Table 1). 두 검사 결과 불일치를 보였던 5예(13.5
%)에 대해 MLPA 분석을 시행한 결과 5예 모두 DPO 다중PCR
과 MLPA 결과의 일치를 보였다(Table 2, Fig. 1). DPO 다중
PCR과 전통적 다중 PCR 결과의 불일치를 보였던 증례 중 4예
에서는 각각 17, 48, 52, 60번 엑손에 대해 전통적인 다중 PCR
에서 위음성 결과를 보였으며 1예에서는 44번 엑손의 위음성과
52번 엑손의 위양성을 보였다. MLPA 검사 결과 79개 엑손에
대해 결실 돌연변이가 검출되지 않았던 8예 모두 DPO 다중
PCR에서 일치된 결과를 보였으며 연관성분석 및 MLPA 검사
결과 50번 엑손 결실에 대한 보인자로 진단되었던 1예에서도
DPO 다중 PCR 결과는 음성을 보였다. 
Abbreviation: DPO, Dual priming oligonucleotide.
Deleted exons




1 19 19 Yes
2 45 45 Yes
3 50 50 Yes
4 50 50 Yes
5 51 51 Yes
6 52 52 Yes
7 12, 13 12, 13 Yes
8 13, 17, 19 13, 17, 19 Yes
9 3, 4 3, 4 No
10 3, 4 3, 4 No
11 3, 4, 6, 8 3, 4, 6, 8 No
12 43, 44, 45 43, 44, 45 Yes
13 43, 44, 45 43, 44, 45 Yes
14 44, 45, 47, 48, 49, 50 44, 45, 46, 47, 48, 50 Yes
15 45, 47 45, 46, 47 No
16 45, 47 45, 46, 47 No
17 45, 47 45, 46, 47 No
18 45, 47 45, 46, 47 No
19 45, 47, 48, 49 45, 46, 47, 48 No
20 45, 47, 48, 49, 50 45, 46, 47, 48, 50 Yes
21 47 46, 47 Yes
22 47, 48, 49, 50, 51 46, 47, 48, 50, 51 Yes
23 47, 48, 49, 50, 51, 52 46, 47, 48, 50, 51, 52 Yes
24 48, 49, 50 48, 50 Yes
25 50, 51, 52 50, 51, 52 Yes
26 49, 50, 51, 52 50, 51, 52 Yes
27 51, 52 51, 52 No
28 8, 12, 13, 17, 19 8, 12, 13, 17, 19 No
29 45, 47 45, 46, 47 No
30 45, 47, 48 45, 46, 47, 48 No
31 8 8 Yes
32 49, 50 50 Yes
Table 1. Concordant results between conventional multiplex
PCR and DPO multiplex PCR
No. case MLPA
Deleted exons
Conventional PCR DPO PCR
33 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
34 49 48 48, 49
35 49 48 48, 49
36 12, 13 12, 13, 17 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
37 51 51, 52, 60 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
Table 2. Results of MLPA performed on the five cases that produced discrepant results between conventional-multiplex PCR and
DPO multiplex PCR
Abbreviations: DPO, Dual priming oligonucleotide; MLPA, Multiplex ligation-dependent probe amplification.
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고 찰
전통적인 다중 PCR과 DPO 다중 PCR의 비교 결과 결실 양
성 검체의 대부분(86.5%)에서 결과가 일치하였다. 불일치한 경
우의 주된 원인은 전통적인 다중 PCR에서 일부 엑손에 대한 위
음성 또는 위양성 반응으로 인하여 결실 부위의 경계 지점을 명
확히 결정할 수 없는 경우로 분석되었다. 
전통적인 다중 PCR의 경우 시발체의 비특이적인 결합, 시발
체 결합 부위의 염기서열 치환, 엑손 연결부에 국한된 염기치환
혹은 결실 등과 관련하여 발생될 수 있는 위음성 또는 위양성의
가능성을 고려해야 한다. 또한 다중 PCR의 경우 각 시발체에
적절한 결합온도의 조절이 중요한데 일부 시발체에서는 증폭에
필요한 최적의 온도 조절이 어려운 경우가 있어 이러한 경우 증
폭산물을 얻지 못하는 경우도 있다. 검사실에서 발생될 수 있는
가능한 기술적 문제로서 크기가 작은 증폭산물을 확인하는 과정
의 오류를 생각할 수 있다. 예를 들어 엑손 52의 경우 증폭산물
의 크기가 113 bp로 전기영동 조건에 따라 띠(band) 확인이 상
대적으로 어려운 경우가 있을 수 있다. 그러므로 전통적인 다중
PCR은 경우에 따라 다른 시발체를 사용한 재검 등을 추가로 시
행할 필요가 있음이 제안된 바 있다[2, 16]. 
DPO 다중 PCR은 구조적, 기능적으로 전통적인 다중 PCR과
는 다른 시발체를 사용한다. 시발체는 18-25 뉴클레오티드로
구성된 5’쪽과 6-12 뉴클레오티드로 구성된 3’쪽으로 나뉘며
길이가 다른 양쪽은 polydeoxyinosine [poly (I)] linker로 연결
되어 있다. Deoxyinosine (I)는 약한 수소결합으로 인해 일반적
인염기에비해낮은융해온도를가지므로[13, 17] poly (I) link-
er가 곧은 구조를 가진 염기 사이에 삽입되면 기능적으로 다른
두 부위를 가지는 하나의 시발체가 형성된다. 각 부위는 뉴클레
오티드의 분포가 달라 다른 결합 온도를 가지는데, 길이가 긴
5’쪽은 DNA에 더 쉽게 결합하고 안정적인 반면 짧은 3’쪽은 원
하는 DNA 부위에만 선택적으로 결합하여 비특이적인 결합을
저지하는 역할을 한다고 보고되었다[13, 17]. 
본연구에서불일치를보인증례들의경우전통적인다중PCR
에서 결실 돌연변이의 경계를 명확히 규정하는 데 문제는 있었
지만 결실 돌연변이를 전혀 가지고 있지 않았던 증례를 전통적
인다중PCR 결과에의해환자로진단한경우는없었다. 그러나
위에서 언급한 PCR의 기술적 한계를 고려할 때 특히 전통적인
다중 PCR에서 하나의 엑손만 결실을 보이는 경우 염기서열 확
인에 앞서 DPO 다중 PCR과 같이 분석적 특이도가 향상된 다른
종류의 시발체를 사용한 확인이 필요할 것으로 생각된다. 
이 논문에서 비교법으로 이용한 MLPA는 45개 이상의 대상
염기서열을 동시에 증폭하여 큰 유전자의 재배열을 검출할 수
있는방법이다. 22-43개의두올리고핵산염기로구성된MLPA
프로브는 환자의 DNA와 하룻밤 가량 교잡하면 탐색자가 연결
효소(ligase)에 의해 결합된다. 이 산물이 PCR을 통해 증폭되며,








Fig. 1. Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA), conventional-multiplex PCR, and dual priming oligonucleotide (DPO) mul-
tiplex PCR of case 34. (A) Deletion of exons 48 and 49 of the DMD gene (arrows) in MLPA. (B) Deletion of exon 49 in lane 2 and presence of
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하므로 DMD 유전자의 결손과 중복을 알 수 있다. 각 엑손에 대
응하는 그래프의 최고치는 표준물질에 대한 상대적인 이동거리
의 차이로 구분할 수 있고 최고점의 차이로 결손과 중복 및 보인
자를 감별을 할 수 있다. 하지만 MLPA 법도 탐색자가 부착하
는 부위나 연결효소 절단부위에 존재하는 작은 변이 등으로 해
당 엑손 전체가 결손된 것과 같은 위양성 결과를 보일 수도 있
어 직접 염기서열 분석과 같은 확인검사가 필요한 경우가 있다
[14, 18].
불일치를 보였던 5예(case 33-37) 중 4예(case 33, 34, 35,
37)는 reading frame rule[19]에 의한 표현형 예측결과가 세
검사 모두 일치하였다. 그러나 36번 증례의 경우 MLPA 결과와
전통적인 다중 PCR의 경우 out-of-frame 결실로 예측된 반면
DPO 다중 PCR의 경우 in-frame 결실에 해당하였다. MLPA
분석 결과 결실은 엑손 10번부터 17번까지이므로 17번 엑손까
지 검출한 DPO 다중 PCR이 결실 경계를 검출하는데 있어 더
민감한 것으로 평가할 수 있다. 그럼에도 불구하고 표현형 예측
결과의 차이를 초래한 것은 전통적인 다중 PCR과 DPO 다중
PCR에서 분석되는 hot spot 부위에 10번 또는 11번 엑손이 포
함되어 있지 않기 때문인 것으로 생각된다. 즉 엑손 10번부터
17번까지 결실되는 경우 frameshift가 발생하는데 hot spot 부
위에 대해서만 분석을 시행할 경우 12번에서 17번까지 결실이
존재하는 것으로 해석되므로 frameshift가 없는 것으로 예측
결과를 얻게 된다. 모든 엑손에 대해 검사하지 않는 다중 PCR
의 결과만으로 frameshift를 예측하는 것은 한계가 있을 수 있
으나 대부분의 경우 다중 PCR 결과를 이용한 DNA 수준에서의
표현형 예측은 임상적으로 유용한 정보이므로 PCR에서 분석되
는 엑손 부위를 선정할 경우 돌연변이 고빈도 부위와 함께 표현
형 예측의 정확성 향상을 위하여 hot spot 인접 부위에 대해서
도 고려해야 할 것으로 생각된다. 
DPO 다중 PCR은 전통적인 다중 PCR과 높은 결과 일치율을
보여 DMD 진단의 일차 유전검사로 사용하는데 적절한 기법으
로 평가되었다. 특히 DMD 유전자의 결실 경계부위 결정에 정
확도를 높일 수 있어 전통적인 다중 PCR에 보완적인 용도로도
유용하게 사용할 수 있을 것으로 생각된다.
요 약
배경 : 듀센형근이영양증과 베커형근이영양증은 Duchenne
muscular dystrophy (DMD) 유전자의 결실이 질환의 주요 원
인이다. 본 연구에서는 DMD 유전자의 결실 돌연변이 검출을
위하여 개발된 dual priming oligonucleotide (DPO)를 이용
한 다중 PCR 키트의 유용성을 평가하였다. 
방법 :전통적인 다중 PCR에서 결실 돌연변이가 검출되었던
37명의 환자와 9명의 대조 검체를 대상으로 하였다. 시행된 전
통적인 다중 PCR과 DPO 다중 PCR에서 불일치한 결과에 대해
multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA)
법으로 확인하였다.
결과 : 전통적인 다중 PCR 검사 결과 결실 돌연변이가 검출
되었던 37증례 중 32예는 DPO 다중 PCR과 일치하였다. 두 검
사 결과 불일치를 보였던 5예(13.5%)에 대해 MLPA 분석을 시
행한 결과 5예 모두 DPO 다중 PCR과 MLPA 결과의 일치를 보
였다. DPO 다중 PCR과 전통적인 다중 PCR 결과의 불일치 원
인은 전통적 다중 PCR 결과의 위음성 및 위양성으로 인하였다.
결론 : DPO 다중 PCR은 전통적인 다중 PCR과 높은 결과 일
치율을 보여 DMD 진단의 일차 유전검사로 사용하는데 적절한
기법으로 평가되었다. 특히 DMD 유전자의 결실 경계부위 결정
에 정확도를 높일 수 있어 전통적인 다중 PCR에 보완적인 용도
로도 유용하게 사용할 수 있을 것으로 생각된다.
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